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一、总则
1.1本技术协议仅适用于广西百矿铝业有限公司光纤传感器校验仪的采购，它提出了该设备的功能设计、制造、 检验、包装、运输、卸车、指导安装和调试、验收、培训直至最终交付使用等方面的技术要求。
1.2卖方保证提供符合有关中国国家标准（GB系列）和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。卖方须详细列出包括设计、制造、检验、供货、安装、调试、验收等所采用的标准、规程和规范名称供买方审查确认。但不能免除卖方在保证单个设备和整个系统正常运行、性能符合本技术协议要求方面应承担的责任。
1.3卖方应按照买方的要求提供所需要的设计、制造及设备（含配套设备）资料等, 并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到卖方开始制造之日的这段时间内，买方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部微小调整，卖方必须负责局部的调整，并保证设备总价不变。
1.4设备釆用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
1.5本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术协议和国家标准的优质产 品；
1.6本技术协议所使用的标准如与卖方和配套方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。所列标准如有新颁替代标准时，应按新颁替代标准执行。
1.7卖方提供的必须是完全符合本技术协议的全新的最佳产品，可长期安且稳定使用，卖方需对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等 卖方原因造成发生质量或安全事故，卖方全部承担由此造成的损失和后果，买方不承担任何责任。
1.8卖方有责任对本技术协议中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或 不能满足规定的技术条款工作需要时，由卖方负责补齐且不得增加费用。
1.9卖方应对所提供的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，所提供的产品应完全符合本技术协议的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本技术协议的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍产品原价的价格进行赔偿，买方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。
1.10本技术协议要求的设备设计及其部件、附件，全部由卖方负责提供，包括分包（或釆购）的产品，分包（或釆购）的产品制造商应事先征得买方的认可，同时须负责安装、调试及培训，直至最终交付正常使用。
1.11产品制造过程中，卖方制造现场买方监制人员的书面确认，并不对其产品的试验、制造质量、最终的运行安全及功能等承担任何责任。若遇卖方不能接受的条件,卖方应陈述其不能接受的原因及理由，买方具有最终决定权。
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark8]1.12本技术协议要求的设备由卖方负责设计、制作、供货、运输、卸车、指导安装、调试、验收、培训直至最终交付使用。
二、环境条件
2.1 自然环境                      
年平均气温：                22℃
极端最高气温：              42.2℃
极端最低气温：              0.1℃
年平均相对湿度：            79%
地震基本烈度：              7度（中国烈度）
2.2 海拔高度
材料安装厂房操作面海拔高程：      ≈130m
2.3 安装环境条件
2.3.1 负载等级：II级，100%负荷连续，150% 负荷1min
2.3.2 使用在高温、高磁场、振动、多粉尘、氟化物气体的环境。
三、设备供货数量
3.1设备名称及数量：
名称：光纤直流传感器校验仪
数量：1套
3.2供货范围
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	光纤直流传感器校验仪
	5-100kA
	套
	1
	



[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]四、技术参数及性能指标
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark4]4.1主要技术参数
4.1.1测量范围：5～100kA   
4.1.2准确度：±0.05%（全温度范围）
4.1.3温度漂移：±0.005%℃max
4.1.4重复误差：±0.05%Fs
4.1.5偏心误差：±0.1%
4.1.6线性误差：＜±0.1%Fs
4.1.7位置影响：位置附加误差＜0.05%；
4.1.8带宽：100kHz
4.1.9外磁场影响：不受电磁场影响
4.1.10供电电源：AC220V±10% 50Hz-60Hz
4.1.11功    耗：＜10W 
4.1.12量值输出： 0-5V
4.1.13其它参数符合相关的IEC标准
4.2性能及要求
4.2.1检测箱触摸屏操作显示，中文菜单，历史曲线查询，标准传感器值、被检测传感器值、差值同步显示在界面。
4.2.2不受外磁场干扰，其检测数据具有精度高、频带宽和不受温度飘移影响。
4.2.3 被测传感器输入电压为0-5V，且测量范围可调节。
五、检验及试验
5.1外观及装配质量检验
整柜符合设计图样及有关文件要求，外观整齐、清洁、油漆和电镀保护层表面完好、光洁；绝缘材料表面光滑无开裂，无明显气泡和受潮现象；装配符合图纸及有关文件要求；紧固件紧固良好，磨擦部分动作圆滑，加注润滑油脂；活动零部件动作灵活、可靠，外购零部件完好。
5.2卖方提供的货物在出厂前必须进行质量检验，试车和试运转。经检验合格后方可出厂并提供质量检验书、试验和试运转详细记录、产品合格证书
5.3在设备进行关键的实验和单元设备组装前，卖方必须提前一周书面通知买方，买方有权指派技术人员参加整个实验和组装过程。
5.4在出厂检验工作进行前，卖方必须提前一周书面通知买方，买方有权指派技术人员参与出厂检验，卖方需向买方提供外协作的制造厂家、测试标准和测试报告，同时，卖方需为买方所派人员提供方便。
5.5制造商必须具备生产投标产品所需的整体组装的厂房、实际生产条件（检测、加工、组装、试验等）、国家相关部门认可的生产相关设备资质和有效的型式试验报告。所投产品需进行全部出厂试验，或在国家认可的权威试验机构进行出厂试验，具备全套有效的型式试验报告。
六、设计标准及规范
《霍尔电流传感器》                    JB/T7490-2007
《高压直流输电系统直流电流测量装置》 GB/T 26216.1—2010
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》  GB/T50063-2008
《电测量及电能计量装置设计技术规程》  DL/T5137-2001
七、质量保证
7.1卖方应按质量保证体系文件的规定进行生产、试验和服务。
7.2卖方应保证设备的设计合理，技术先进，材料合格，性能优良。
7.3卖方保证所配套设备是完备的，齐全的，其规格及数量完全符合协议的要求。
7.4卖方设备质量免费“三包”一年（包修、包换、包退）；“三包”期为设备带电运行之日起一年。
包修：在运行中，属产品技术性能未达到协议技术条件时，或正常运行中发生非人为损坏时，卖方负责派技术人员免费提供维修。
包换：若修理不好，卖方负责给予更换。
包退：新设备仍不能运行，卖方负责办理退货。
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark20]八、技术资料提供
发货时，卖方应向买方随设备提供的资料如下：
[bookmark: bookmark21]8.1易损件清单和合格证等资料各一套。
8.2配套电子版资料3套。
8.3产品使用说明书6份。
8.4产品检修维护手册6份。
8.5设备出厂检测报告1份。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]九、安装、运输、调试及验收
9.1在设备安装与调试过程中，买方派遣技术人员检查设备安装与调试进度、质量水平及装配状况，发现不符合本技术协议的行为，有权制止继续加工。但不免除卖方对设备质量所应承担的责任。
9.2设备首次运行前，卖方选派有经验的工程技术人员免费到买方现场开展本设备调试、使用的工作并处理投运过程中出现的问题。
9.3买、卖双方各指定一名现场代表，以保证合同设备安装、调试、试车、性能考核及验收的顺利进行。
9.4在设备出厂发货前，卖方需通知买方，由买方确定是否参加出厂验收工作。
9.5设备验收：依据技术要求对整套设备进行验收，根据设计运行数据出具验收报告。	
[bookmark: bookmark34]9.6安全货物包装按GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》执行。要求有良好的防潮、防震、防锈、防挤压和防野蛮装卸等保护措施。
9.7卖方在交货前三个工作日内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名 称、数量、毛重、体积（立方米）、运输工具名称及启运日期。
9.8本技术协议涉及设备、材料如因卖方的技术及供货失误造成额外费用及工期延误的，卖方须承担相应责任。
9.9卖方应负责免费培训买方操作、维修人员，直至买方人员全面掌握操作、检 修、系统组态、程序维护技术为止，并免费提供培训资料。
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]十、售后服务要求及承诺
10.1卖方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员。卖方的技术人员 必须能满足买方使用本条件设备的需要，否则，买方有权要求卖方更换技术服务人 员或延长服务期限，且发生的费用由卖方承担。
10.2卖方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及 各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。
[bookmark: bookmark38]10.3卖方现场服务人员的工作时间必须满足现场设备运行的要求。
10.4买方在使用本设备前，应按照卖方提供的说明书中的有关项对本设备进行检 查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知卖方，由卖方负责整改。
10.5卖方确保10年内提供本技术协议产品的优质、合理配件供应、软件指导。
10.6使用过程中，如因产品质量问题，卖方接到买方通知后8小时给予答复，48小时到达服务现场。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]十一、供货时间、地点及交货方式
11.1交货期：合同签订后15天到货（具体交货时间以买方通知为准,	卖方发货前应书面通知买方，经买方书面确认后方可发货，否则因此造成损失由卖方全部承担）。 
11.2交货地点：广西百矿铝业有限公司。
11.3交货方式：由卖方全部配送到买方施工现场，指导安装、调试、试运行，并根据本规范书规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。
十二、其它
12.1以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，并签订补充条款。
12.2本技术协议将作为合同的一个附件,并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。
12.3本协议一式 2份，卖方执1 份，买方执1 份。

